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Р У К О В О Д Я Щ И Й  Д О К У М Е Н Т 

_____________________________________________________________ 

МЕЖПОВЕРОЧНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
_____________________________________________________________ 

         Дата введения – 2025−12−25 

1 Область применения 

Настоящий руководящий документ распространяется на основные 

средства измерений гидрометеорологического назначения (далее – 

средства измерений) утверждённого типа, применяемые на государ-

ственной наблюдательной сети, и содержит их перечень по видам 

наблюдений с указанием интервалов между поверками (далее – межпо-

верочные интервалы (МПИ)). 

Настоящий руководящий документ предназначен для применения 

наблюдательными подразделениями и метрологическими службами 

учреждений Росгидромета. 

В настоящий руководящий документ не включены средства изме-

рений утверждённого типа1), о МПИ которых нет данных в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений  

(ФИФ ОЕИ). 

1) Регистрационные номера в ФИФ ОЕИ средств измерений утверждён-

ного типа, не включённых в настоящий руководящий документ: 4607-74 (элек-

тротермометр АМ-29), 4843-76 (термометр максимально-минимальный  

АМ-17), 3749-73 (термометр электрический транзисторный ТЭТ-2), 3912-73, 

(рейка морская водомерная ГМ-3), 4172-74 (термометр глубоководный ТГ и 

термометр-глубомер ТГМ), 4354-74 (веха максимально-минимальная волно-

мерная ГР-24). 
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2 Общие положения 

2.1 Поверку средств измерений утверждённого типа, находящихся 

в эксплуатации или на хранении, выполняют через МПИ, установленные 

при утверждении типа. В случае неисправности средств измерений их 

направляют в ремонт и на последующую поверку независимо от уста-

новленного МПИ. 

2.2 При пользовании настоящим руководящим документом следует 

проверять актуальность данных в графе «Регистрационный номер в 

ФИФ ОЕИ» в разделах 3 – 7. 

3 Межповерочные интервалы средств измерений,  

применяемых при наблюдениях за атмосферным  

электричеством 

Средство измерений утверждённого типа МПИ, 
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

3.1 Преобразователь 
измерительный напря-
жённости электростати-
ческого поля атмосферы 

Поле-2 1 27790-04 

3.2 Измеритель напря-
жённости электростати-
ческого поля  

Поле-2М 2 55005-13 

3.3 Преобразователь 
измерительный элек-
трической проводимости 
воздуха 

Электропроводность-2 2 51302-12 

3.4 Измеритель удель-
ной электрической про-
водимости воздуха 

Электропроводность-2М 2 63668-16 

4 Межповерочные интервалы средств измерений,  

применяемых при аэрологических наблюдениях 

Средство измерений утверждённого типа МПИ, 
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

4.1 Профилемер метео-
рологический темпера-
турный 

МТР-5 2 69577-17 
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5 Межповерочные интервалы средств измерений,  

применяемых при агрометеорологических наблюдениях 

5.1 Межповерочные интервалы средств измерений  

минимальной температуры воздуха в травостое, температуры  

воды в рисовых чеках и почвы на различных глубинах 

Средство измерений утверждённого типа МПИ, 
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

5.1.1 Термометр метео-
рологический стеклян-
ный минимальный 

ТМ2 3 1059-05 
2 81241-21 

5.1.2 Термометр-щуп АМ-6 1 22677-02 
5.1.3 Термометр элек-
тронно-цифровой 

АМТ-2 1 21055-01 

5.1.4 Термометр элек-
тронный транзисторный 
цифровой 

ТЭТ-Ц11 2 8955-82 

5.1.5 Термометры элек-
тронно-цифровые 

УМКТ1(А),  
УМКТ1(А)-В2 (щуп) 

2 24476-08 

5.1.6 Измеритель тем-
пературы IT-7 

IT-7 2 82121-21 

5.2 Межповерочные интервалы средств измерений количества 

осадков, выпадающих на сельскохозяйственных полях, высоты 

стеблей растений и снежного покрова, глубины промерзания и  

оттаивания почвы 

Средство измерений утверждённого типа МПИ, 
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

5.2.1 Рейки снегомерные 
переносные 

М-104,  

2 

57697-20 
РГ.ГМП. М-104-I,  
РГ.ГМП. М-104-II; 

74265-19* 

РГМ-Метеоприбор-М-104-I, 
РГМ-Метеоприбор-М-104-II 

56892-14* 

5.2.2 Мерзлотомеры АМ-21 
2 

34878-20 
АМ-21М 59065-14 

5.2.3 Снегомеры весовые ВС-43,  
1 

22529-02 
ВС-43М 57925-14 

* Два исполнения в зависимости от диапазона измерений.
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5.3 Межповерочные интервалы автоматизированных 

комплексов, применяемых при агрометеорологических наблюдениях 

Средство измерений утверждённого типа МПИ, 
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

5.3.1 Комплексы метео-
рологические специаль-
ные* 

МКС-М1, МКС-М2,  
МКС-М3,  1 

39804-08 

МКС-М5, 70983-18 
МКС-М6 2 79747-20 

5.3.2 Станции сетевые 
метеорологические*  

ССМ (модернизация  
МКС-М1, МКС-М2,  
МКС-М3, МКС-М5) 

2 76368-19 

5.3.3 Агрометеорологи-
ческий комплекс 

АИП I 1 71156-18 

5.3.4 Комплекс измери-
тельный влажности и 
температуры почвы пе-
реносной 

ПИВиТ 1 71159-18 

* С датчиком температуры почвы. 

 

6 Межповерочные интервалы средств измерений,  

применяемых при гидрологических наблюдениях в водоёмах и 

водотоках 

6.1 Межповерочные интервалы средств измерений уровня  

воды, толщины льда 

Средство измерений утверждённого типа МПИ Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

6.1.1 Уровнемер поплав-
ковый самопишущий 
унифицированный 

ГР-116 1 год 12963-91 

6.1.2 Уровнемер поплав-
ковый цифровой 

УПЦ 2 года 19174-00, 19174-06 

6.1.3 Рейки:    
а) переносные:    
- ледоснегомерные ГР-31,   58194-14 
 РГ.ГМП.ГР-31, 2 года 74265-19 
 РГМ-Метеоприбор-ГР-31  56892-14 
- ледомерные ГР-7,  

2 года 
58194-14 

РГ.ГМП.ГР-7М-I, 
РГ.ГМП.ГР-7М-II 

74265-19* 

РГМ-Метеоприбор-ГР-7-I, 
РГМ-Метеоприбор-ГР-7-II 
 

 

5 лет 
 

56892-14* 
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Средство измерений утверждённого типа МПИ Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

- водомерные ГР-104,  
РГ.ГМП.ГР-104, 2 года 

58194-14 
74265-19 

РГМ-Метеоприбор-ГР-104 5 лет 56892-14 
- водомерные с успокои-
телем 

ГР-23,  

2 года 

58879-14 
РГМ-Метеоприбор-ГР-23-01, 
РГМ-Метеоприбор-ГР-23-02,
РГМ-Метеоприбор-ГР-23-01М, 
РГМ-Метеоприбор-ГР-23-02М, 

56892-14** 

ГР-23-0,2;  
3 года 

83525-21 
ГР-23М; ГР-23М-01 61629-15 

б) стационарные: 
- водомерные М-220,  83525-21 

РГ.ГМП.М-220, 2 года 74265-19 
РГМ-Метеоприбор-М220 56892-14 

- максимальные ГР-45, 2 года 58879-14 
РГМ-Метеоприбор-ГР-45 5 лет 56892-14 

- морские водомерные ГМ-3У, ГМ-3Н, ГМ-3К, 
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-280,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-400,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-600,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-800,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-1000,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-1200,

5 лет 

83525-21 

56892-14 

РГ.ГМП.ГМ-3-2,8; 
РГ.ГМП.ГМ-3-4; 
РГ.ГМП.ГМ-3-6; 
РГ.ГМП.ГМ-3-8; 
РГ.ГМП.ГМ-3-10; 
РГ.ГМП.ГМ-3-12; 
РГ.ГМП.ГМ-3М-2;  
РГ.ГМП.ГМ-3М-4; 
РГ.ГМП.ГМ-3М-6; 
РГ.ГМП.ГМ-3М-8 

2 года 74265-19 

6.1.4 Штанги (рейки)  
гидрометрические 

ГР-56, 
2 года 

58879-14 
РГ.ГМП.ГР-56М, 74265-19 
РГМ-Метеоприбор-ГР-56-01,
РГМ-Метеоприбор-ГР-56-02 5 лет 56892-14* 

* Два исполнения в зависимости от диапазона измерений.
          ** Два исполнения в зависимости от цены деления шкалы. 
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6.2 Межповерочные интервалы средств измерений  

параметров водного потока 

Средство измерений утверждённого типа МПИ,
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

6.2.1 Вертушки гидро-
метрические речные 

ГР-21М,  3493-73 
ГР-55, 2 3494-73 

ГР-99,  3495-73 

ВГ-1-120/70 1 11691-89 
6.2.2 Микровертушка 
гидрометрическая циф-
ровая модернизирован-
ная 

ГМЦМ-1 1,5 13157-92 

6.2.3 Измеритель скоро-
сти водного потока 

ИСВП-ГР-21М1 2 37923-08 

6.2.4 Измерители скоро-
сти потока 

ИСП-1,  
2 

15602-01 
ИСП-1М 32804-06, 32804-12 

6.2.5 Измерители скоро-
сти потока воды акусти-
ческие 

ОТТ АDС, 3 40003-08 
ОТТ Qliner 2 41829-09 

 
6.3 Межповерочные интервалы средств измерений  

температуры воды 

Средство измерений утверждённого типа МПИ,
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

6.3.1 Термометры ме-
теорологические стек-
лянные 

ТМ10 3 1042-05 
2 1042-21 

6.3.2 Термометр глубо-
ководный 

ТГ-М 2 12550-90 

 

6.4 Межповерочные интервалы гидрологических комплексов 

Средство измерений утверждённого типа МПИ Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

6.4.1 Комплексы гидро-
логические  

ГРК-1, 
1 год 

21397-01 
ГРС-3 30257-11 

6.4.2 Профилографы 
акустические доплеров-
ские 

WHR 600 (WH Rio Grande 
600 kHz DRADCP), WHRZ 
1200 (WH Rio Grande 1200 
kHz DRADCP), SPADCP 
(Stream Pro with Pocket PC), 

1 год 40754-09 

 River Surveyor S5,  
River Surveyor М9, 

2 года
59813-15 

River Surveyor, 59813-21 
 CHCNAV RCP1200 93471-24 
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Средство измерений утверждённого типа МПИ Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

6.4.3 Профилограф те-
чений доплеровский 
акустический 

NAECO Aquazond ПТ-600 1 год 90953-24 

6.4.4 Профилометр аку-
стический доплеровский 

Apro-600 1 год 668829-17 

6.4.5 Комплекс мобиль-
ный гидрологический 

River Ray 1 год 55976-13 

6.4.6 Комплекс профи-
лографический ADCP 

Енисей 2 года 89576-23 

6.4.7 Комплексы гидро-
логические автоматизи-
рованные  

АГК-1, 6 ме-
сяцев 

44677-10 

АГК-01 3 года 66956-17 
6.4.8 Комплекс автома-
тизированный гидроло-
гический (гидрометео-
рологический) 

АГК «Гидрометрика Т-7» 3 года 70630-18 

6.4.9 Комплекс гидроло-
гический специальный 

МКС-М5Г 3 года 74123-19 

6.4.10 Комплекс метео-
рологический малый 

МК-26-4 1 год 39490-19 

6.4.11 Комплекс автома-
тизированный гидроме-
теорологический 

АГМК-1м 3 года 70982-18 

6.4.12 Комплекс автома-
тический гидрологиче-
ский 

АДУ 2 года 60876-15 

7 Межповерочные интервалы средств измерений,  

применяемых при гидрологических наблюдениях на морских 

береговых станциях 

7.1 Межповерочные интервалы средств измерений уровня  

моря, толщины льда 

Средство измерений утверждённого типа МПИ Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

7.1.1 Уровнемер поплав-
ковый цифровой  

УПЦ 2 года 19174-00, 19174-06 

7.1.2 Преобразователь 
давления 

МПУ-01 2 года 60011-15 

7.1.3 Рейки: 
а) переносные: 
- ледоснегомерные ГР-31,  58194-14 

РГ.ГМП.ГР-31, 2 года 74265-19 
РГМ-Метеоприбор-ГР-31 56892-14 
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Средство измерений утверждённого типа МПИ Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

- ледомерные ГР-7,   58194-14 
РГ.ГМП.ГР-7М-I, 
РГ.ГМП.ГР-7М-II 

2 года 
74265-19* 

РГМ-Метеоприбор-ГР-7-I, 
РГМ-Метеоприбор-ГР-7-II 

5 лет 56892-14* 

- водомерные ГР-104,  
2 года 

58194-14 
РГ.ГМП.ГР-104, 74265-19 
РГМ-Метеоприбор-ГР-104 5 лет 56892-14 

- водомерные с успокои-
телем 

ГР-23,   58879-14 
РГМ-Метеоприбор-ГР-23-01, 
РГМ-Метеоприбор-ГР-23-02,
РГМ-Метеоприбор-ГР-23-01М,
РГМ-Метеоприбор-ГР-23-02М, 

 
2 года 

56892-14** 

ГР-23-0,2;  
3 года 

83525-21 
ГР-23М; ГР-23М-01 61629-15 

б) стационарные:    
- водомерные М-220,  

2 года 
83525-21 

 РГ.ГМП.М-220, 74265-19 
 РГМ-Метеоприбор-М220 56892-14 
- максимальные ГР-45, 2 года 58879-14 
 РГМ-Метеоприбор-ГР-45 5 лет 56892-14 
- морские водомерные ГМ-3У, ГМ-3Н, ГМ-3К, 

РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-280,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-400,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-600,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-800,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-1000,
РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-1200,

5 лет 

83525-21 

56892-14 

РГ.ГМП.ГМ-3-2,8; 
РГ.ГМП.ГМ-3-4; 
РГ.ГМП.ГМ-3-6;  
РГ.ГМП.ГМ-3-8;  
РГ.ГМП.ГМ-3-10; 
РГ.ГМП.ГМ-3-12; 
РГ.ГМП.ГМ-3М-2;  
РГ.ГМП.ГМ-3М-4;  
РГ.ГМП.ГМ-3М-6;  
РГ.ГМП.ГМ-3М-8 

2 года 74265-19 

* Два исполнения в зависимости от диапазона измерений. 
          ** Два исполнения в зависимости от цены деления шкалы. 
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7.2 Межповерочные интервалы средств измерений  

температуры морской воды 

Средство измерений утверждённого типа МПИ,
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

7.2.1 Термометр метео-
рологический стеклян-
ный 

ТМ10-3 3 1042-05 
2 1042-21 

7.2.2 Термометр глубо-
ководный 

ТГ-М 2 12550-90 

7.2.3 Термометр-
глубиномер 

ТГМ-М 2 12549-90 

7.3 Межповерочные интервалы средств измерений солёности 

морской воды 

Средство измерений утверждённого типа МПИ,
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

7.3.1 Ареометры для 
морской воды (наборы) 

АМВ 4 9299-83 

7.3.2 Электросолемеры ГМ-65М, 2 10215-06 
ГМ-2007 1 42444-09 

7.3.3 Датчик электро-
проводности воды 

модификация 3919 1 49675-12 

7.4 Межповерочные интервалы гидрологических комплексов, 

применяемых при морских наблюдениях 

Средство измерений утверждённого типа МПИ Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование  Условное обозначение 

7.4.1 Измеритель гидро-
логический 

ГМУ-2 1 год 21088-04 

7.4.2 Комплекс гидроло-
гический 

ГМУ-4 1 год 47318-11 

7.4.3 Измеритель уровня 
моря 

Прилив-2Д  1 год 37032-08 

7.4.4 Измеритель скоро-
сти и направления тече-
ний 

Вектор-2 1 год 51825-12 

7.4.5 Комплекс гидроло-
гический 

ГРС-3 1 год 30257-11 

7.4.6 Комплекс метеоро-
логический малый 

МК-26-4 1 год 39490-19 

7.4.7 Зонд гидрологиче-
ский  

ОЛД-1 2 года 87324-22 

7.4.8 Комплексы гидро-
логические автоматизи-
рованные 

АГК-1, 6 ме-
сяцев 

44677-10 

АГК-01 3 года 66956-17 
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Средство измерений утверждённого типа МПИ Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование  Условное обозначение 

7.4.9 Комплекс автома-
тизированный гидроло-
гический (гидрометео-
рологический) 

АГК «Гидрометрика Т-7» 3 года 70630-18 

7.4.10 Комплекс гидро-
логический специальный 

МКС-М5Г 3 года 74123-19 

7.4.11 Комплекс автома-
тизированный гидроме-
теорологический 

АГМК-1м 3 года 70982-18 

7.4.12 Комплекс автома-
тический гидрологиче-
ский 

АДУ 2 года 60876-15 

 

8 Межповерочные интервалы средств измерений,  

применяемых при наблюдениях за состоянием многолетней 

мерзлоты 

Средство измерений утверждённого типа МПИ, 
год 

Регистрационный 
номер в ФИФ ОЕИ Наименование Условное обозначение 

8.1 Коса цифровая тер-
мометрическая 

КЦТ 3 68028-17, 90939-23 

8.2 Преобразователь 
температуры измери-
тельный многозонный 
цифровой 

ИПТМЦ-22-А-Б-ММГ 4 91495-24 
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